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PENDAHULUAN
Laboratory Determination of Soil Water Retention Curve using Resistance and Capacitance Sensors (C.
Bowo, M. Hasan, and B. Marhaenanto): A soil water retention curve determination method is developed based on
the use of gipsblock and capacitance sensors. The objective of the research was to provide a simple and quick
method in characterization of soil water retention in the laboratory based on resistance and capacitance sensors.
Undisturbed soil sample collected using stainless steel ring sampler 8cm in diameter and 6 cm height. Digital gipsblock
and capacitance sensors connected to personal computer detected periodically water tension and volumetric water
content of the sample. To test the reliability of collected data, measurement using pressure plate apparatus was also
conducted. Result of the experiment for soil samples textural classes loam to clay loam leaded well compromise with
result from pressure plate. However, significant deviation of soil water content has been detected as the  soil water
suction exceeded 15,000hPa. Deviation of measured water content increased with the reducing water content up to
0.300cm3.cm-3. Implication of this result showed a further finer standardization assesing water tension above 10.000hPa
is needed.
Penentuan kurva retensi air tanah merupakan
langkah penting dalam pengelolaan air tanah untuk
berbagai keperluan, seperti irigasi pertanian, transpor
pestisida dalam tanah, residu pupuk dalam tanah,
bahan-bahan polutan dari limbah industri ataupun
perumahan yang mengalir di dalam tanah. Kurva
retensi yang merupakan hubungan antara tegangan
air tanah ( hPa) dengan kadar air ( cm3 cm-3)
menggambarkan karakteristik penahanan matriks
tanah terhadap air, kemampuan tanah untuk
menyediakan air tanaman, ataupun pola distribusi pori
tanah.
Pengukuran tegangan air tanah secara
konvensional dilakukan menggunakan tensiometer
keramik yang diawali Gardner tahun 1932 (Hillel,
1980). Tensiometer konvensional yang diaplikasikan
di lapangan pada awalnya menggunakan air raksa
(Hg) sebagai indikator manometer. Dengan alasan
keamanan lingkungan, teknik ini telah diubah
menggunakan pressure transducer model digital
(Schlichting et al., 1995).
Berbagai model keramik untuk tensiometer
tensiometer telah dikembangkan, di antaranya
mesotensiometer (Bowo, 1997) dan microtensiometer
(Plagge, 1991) yang membedakan dengan tensiometer
konvensional dalam ukuran. Pengembangan lain
adalah tensiometer khusus dengan pressure
transducer yang dipasang dekat pangkal keramik
untuk pengukuran pada kedalaman tanah lebih dari 2
meter (McElroy dan Hubbell, 2004). Hal ini terkait
kebutuhan pemanfaatan sensor tegangan air untuk
mencapai volume representasi pengukuran yang lebih
kecil agar dapat diperoleh data lebih detil.
Tensiometer keramik mempunyai keterbatasan
pengukuran tegangan maksimum 800 hPa. Diatas
tegangan ini pengukuran harus dihentikan karena
udara mulai masuk ke dalam tensiometer (Schlichting
et al., 1995; Marouelli dan Silva, 2007). Sebagai
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.alternatif tensiometer untuk pengukuran tegangan
tinggi yang dipergunakan hingga saat ini adalah
gipsblock (Hartge dan Horn, 1992), Thermocouple
Psychrometer (McElroy dan Hubbell, 2004) atau
Granule Matrix Sensor GMS (Carpena, 2004).
Gipsblock yang terbuat dari material gipsum
mempunyai kelebihan dibanding peralatan lain, yaitu
mudah diperoleh di toko bahan kimia dan dapat dibuat
sendiri menjadi sensor tegangan air (Hartge dan Horn,
1992; Bowo et al., 2006).
Gipsum (CaSO4.nH2O) merupakan material
bersifat higroskopis. Dalam keadaan agak kering
struktur agregatnya stabil dan mempunyai
konduktivitas elektrik rendah. Jika dimasukkan ke
dalam contoh tanah dengan potensial air lebih tinggi
(tanah basah), air akan memasuki pori-pori Gipsum
yang menyebabkan kenaikan konduktivitas elektrik
gipsum (Hartge dan Horn, 1992; Schlichting et al.,
1995).
Penggunaan gips untuk pengukuran tegangan air
telah diaplikasikan di laboratorium (Hartge dan Horn,
1992; Bowo, 2005) ataupun di lapangan (Wong dan
Asseng, 2007). Hasil uji laboratorium terhadap
penggunaan gipsblock untuk penentuan kurva retensi
dengan teknik tensiogravimetris menunjukkan
kesesuaian pola dengan model empirik van Genuchten
(van Genuchten, 1980) untuk kelas tekstur tanah
lempung sampai lempung berliat (Bowo, 2005).
Penentuan kadar air tanah volumetris (v)
dilakukan dengan berbagai metode, di antaranya
pancaran neutron dari bahan radioaktif Am-Be (Jury
et al., 1991), refleksi gelombang elektromagnetik
dengan teknologi Time Domain Reflectometry TDR
(Topp et al., 1980; Plagge, 1991; Wessolek et al.,
1994; Bowo, 1997) dan pengukuran Frequency
Domain Reflectometry FDR (Kelleners et al., 2005;
Lukanu dan Savage, 2006), hingga dengan kapasitansi
(Baumhardt et al., 2000; De Rosny et al., 2001;
Arregui dan Quemada, 2006). Seluruh metode ini
mengukur kadar air tanah tanpa perlu mengambil
contoh tanah, sehingga memungkinkan untuk
melakukan monitoring kadar air dalam jangka
panjang pada titik pengukuran yang tetap. Pengukuran
dengan Radioaktif terkendala tingkat keamanan bahan
radioaktif, sehingga fleksibilitas pemakaiannya
rendah. TDR, FDR dan Kapasitans merupakan
perangkat pengkuran yang potensial untuk
dioperasikan secara intensif.
Perbedaan ketiga metode terletak pada frekuensi
listrik yang digunakan. TDR dan FDR menggunakan
frekuensi besaran MHz menghasilkan resiko
interferensi lingkungan yang lebih rendah (Lukanu dan
Savage, 2006), tetapi membutuhkan teknologi
pengukuran lebih tinggi dan mahal. Sensor kapasitan
dapat dipergunakan dalam frekuensi rendah kisaran
50 Hz sehingga lebih mudah dibuat, tetapi mempunyai
resiko interferensi  lebih besar.
Pengukuran kadar air berbasis kapasitansi
dilakukan berdasar perubahan nilai kapasitans matriks
tanah yang menyisip di antara dua keping penghantar
(Robinson et al., 1999; Carpena, 2004; Starr dan
Timlin, 2004). Perubahan kapasitans tanah tergantung
pada komposisi matriks tanah (konduktivitas
dielektrik 0 = 80-85), udara (0 = 1) dan air (0 = 3-5)
(Topp et al., 1980; Bohl, 1996).
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dengan V  beda tegangan antar penghantar (Volt). Jika
semua variabel kecuali r dibuat konstan, maka
tegangan V hanya tergantung pada nilai r (konstanta
dielektrik zat media). Dalam penelitian ini nilai
kelembaban dikonversikan terhadap kadar air
volumetris tanah (v).Penetapan kurva retensi tanah (Ψ-) di
laboratorium secara konvensional dilakukan dengan
menentukan kadar air volumetris tanah ( cm3 cm-3)
pada beberapa nilai tegangan air (Ψ hPa) dengan
bantuan sand-box (Hartge dan Horn, 1992) untuk
tegangan 0-100 hPa, dan panci tekan (Klute, 1986;
Mecke et al., 2002) untuk tegangan 100-15.000 hPa.
Metode penetapan secara elektris dikembangkan
dengan kombinasi peralatan tensiometer keramik dan
Time Domain Reflectometry TDR (Plagge, 1991; Vaz
et al., 2002).
Penggunaan kapasitans sebagai pengukur kadar
air dalam penentuan kurva retensi juga telah
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diaplikasikan dengan hasil baik (Mecke et al., 2002).
Sensor kapasitan ini telah diproduksi dalam fabrikasi,
dengan harga yang lebih murah dibandingkan dengan
TDR ataupun FDR.
Dalam pembuatan alat ukur, hal penting yang
diperlukan adalah presisi dan akurasi peralatan.
Presisi merupakan ukuran keragaman observasi yang
masih berada di dalam batas penerimaan statistik,
menjadi indikator keseragaman atau reproduksibilitas
suatu hasil, meskipun hasilnya tidak selalu benar.
Akurasi merupakan tingkat kesesuaian hasil terhadap
pengukuran standar (Fares et al., 2004).
  Tujuan penelitian ini adalah untuk menguji (a)
pemanfaatan peralatan untuk penentuan kurva retensi
air tanah di laboratorium dengan gabungan prinsip
resistensi dan kapasitansi, dan (b) hasil pengukuran




Penelitian dilakukan di laboratorium mengguna-
kan teknik tensiohigrometri. Tensiometer digital
dibuat dari bahan dasar gipsum, dan higrometer dari
kapasitans keping jajar logam tahan  karat (Bowo et
al., 2006). Sampel tanah dalam ring sampler diameter
8 cm tinggi 6 cm disisipi sensor tensiometer dan
higrometer yang terhubung ke komputer Pentium-II
lewat kabel RS232. Timbangan digital kapasitas
3.000 g dengan ketelitian 0,1 g diletakkan di bawah





Gambar 1. Penggunaan Tensiohigrometer di
laboratorium (ukuran gambar tidak
proporsional).
 Keterangan: a: sample tanah dalam ring dengan
evaporator, b: tensiometer, c: higro-
meter, d: logger, e: komputer
higrometer. Evaporator berupa kipas angin kecil
dilengkapi lubang kontrol digunakan untuk
mempercepat proses evaporasi (Gambar 1).
Data tegangan air (Ψ) dalam satuan hPa dan
kadar air volumetris (v) dalam satuan cm3 cm-3
dicatat dalam periode setiap 4 jam. Data disimpan
dalam komputer dan diambil lewat disket untuk
pengolahan lebih lanjut.
Tanah
Sampel  tanah dikumpulkan dari beberapa
wilayah di sekitar Jember  dengan ring sampler tahan
karat diameter 8 cm dan tinggi 6 cm. Dinding ring





Distribusi Partikel Tanah Pori Tanah 
Liat Debu Pasir Kelas Tekstur BV BJP Porositas 
(%) (%) (%) g cm- 3 g cm-3  cm3 cm-3 
1. Oxyaquic eutrudept 31 39 30 Clay loam 1,04 2,32 0,552 
2. Vertic eutrudept-1 33 42 25 Clay loam 1,06 2,50 0,576 
3. Vertic eutrudept-2 31 40 27 Clay loam 1,06 2,50 0,576 
4. Typic hapludert 33 42 25 Clay loam 1,05 2,53 0,585 
5. Typic hapludalf 27 43 30 Loam 1,02 2,52 0,595 
6. Typic eutrudept Hor. Ap 24 47 29 Loam 1,09 2,32 0,530 
7. Typic eutrudept Hor. Bw 15 41 44 Loam 1,21 2,27 0,467 
Red Brown Earth Soil, Victoria, Australia (Fares et al., 2004) 
8. Horison E 59 14 27 Sandy clay loam 1,4 - - 
9. Horison B 25 11 64 Clay 1,6 - - 
10. Horison Bt 60 10 30 Clay 1,7 - - 
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diberi lubang dengan bor untuk melewatkan sensor
ke dalam tanah. Karakteristik tanah sampel disajikan
dalam Tabel 1. Sebagai acuan tingkat keragaman
disajikan hasil penelitian Fares et al. (2004) untuk Red
Brown Earth Soil di Australia.
Sebelum pengukuran dilakukan, seluruh sampel
tanah direndam 24jam secara bertahap untuk
penjenuhan (Schlichting et al. ,  1995). Sensor
higrometer dipasang sebelum proses penjenuhan,
sedang tensiometer dipasang setelah penjenuhan.
Pemasangan tensiometer dilaksanakan dengan pipa
besi berujung runcing untuk membuat lubang
horisontal menembus tanah tepat sebesar diameter
tensiometer.
Untuk menentukan besarnya simpangan
pengukuran terhadap hasil analisis sebagai informasi
akurasi peralatan dipergunakan metode konvensional
RMSE (Root Mean Square Error).  Indikator ini
banyak dipergunakan mengukur simpangan dalam
pengukuran karakteristik hidraulik tanah (Bosch,













dengan ci kadar air diukur kapasitan (cm3 cm-3) dan
oi kadar air yang diobservasi dari meteode standar
panci tekan (cm3 cm-3). Dari nilai ini dihitung NRMSE
(Normalized Root Mean Square Error) untuk
menentukan besarnya simpangan:
Kurva Retensi Air
Uji sensor untuk tanah artifisial (sampel tanah
yang dihaluskan) dalam ring-sampler dilakukan
terhadap seluruh sampel tanah. Indikator luaran
sensor tensiometer dan higrometer berupa kurva
retensi air tanah atau kurva distribusi pori tanah
(Gambar 2).
Gambar 2 menunjukkan kurva retensi yang
dihasilkan sensor dibandingkan dengan data panci
tekan. Pada tegangan rendah,  data sensor
menampakkan kesesuaian yang baik dengan data dari
panci tekan. Simpangan mulai terjadi saat tegangan
mendekati 15.000hPa (pF 4,2). Hasil ini menunjukkan
bahwa diperlukan perbaikan standarisasi tegangan
dan kadar air sensor pada tegangan di atas 10.000hPa
agar dapat dipergunakan pada pengukuran tegangan
tinggi.
Dalam penelitian ini pengukuran hanya
dilakukan hingga batas tegangan 105hPa. Pada
tegangan lebih tinggi tanah mulai retak, dan sensor
mulai kehilangan kontak dengan matriks tanah





Nilai NRMSE dinyatakan dalam persentase,
dengan NRMSE lebih kecil menunjukkan varians
residu lebih rendah (Ott, 1994).
HASIL DAN PEMBAHASAN
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selanjutnya adalah pecahnya gipsblock ketika
tegangan air mendekati 106hPa. Hingga taraf
penelitian ini kualitas sensor yang dibuat hanya
mampu melakukan pengukuran tegangan dan kadar
air sampai batas 105hPa.
Uji terhadap satu jenis tanah dalam satu profil
yang sama tetapi berbeda titik pengambilan disajikan
dalam Gambar 3. Kedua sampel tanah diambil dari
horison Ap lapisan teratas tanah pada kedalaman 20
cm dari permukaan tanah



























































Gambar 4. Tegangan matriks pada tensiometer atas, bawah, dan rerata geometri.
Pola distribusi pori yang dihasilkan dari 2 sampel
tanah Vertic eutrudept menunjukkan kesamaan pola
distribusi pori pada jenis tanah yang sama, dan pola
simpangan terhadap nilai panci tekan juga terjadi pada
tegangan 15.000hPa (Gambar 3). Fenomena yang
sama dijumpai juga pada sampel jenis tanah lain.
Pengukuran menggunakan 2 sensor tensiometer
dan 1 sensor higrometer dilakukan untuk mempelajari
pengaruh posisi sensor terhadap penetapan nilai akhir
tegangan air tanah. Nilai tengah tegangan diperoleh
dari rerata geometri (Plagge, 1991) dibandingkan
terhadap rerata aljabar (Hartge dan Horn, 1992)
disajikan dalam Gambar 4.
Luaran sensor mampu menunjukkan pola
distribusi pori tanah Inceptisol (Gambar  4).
Tensiometer bagian atas (1) selalu menunjukkan
tegangan matriks lebih tinggi dibanding sensor di
bawah (2). Hal ini menunjukkan lapisan atas selalu
lebih kering dibanding lapisan bawah. Fenomena ini
tidak dapat terukur jika hanya dipergunakan 1 sensor
tegangan air yang diletakkan di tengah.
Perbedaan tegangan yang besar mulai terjadi
pada tegangan sekitar 10.000hPa ke atas yang
sebagian besar diisi oleh pori mikro. Gerakan air tidak
jenuh dalam tanah berlangsung secara efektif melalui
pori meso (Renger dan Strebel, 1978; Paltineanu dan
Starr, 2000) yang berada dalam tegangan air 60-
15.000hPa. Pada tegangan di atas 15.000hPa aliran
air ke atas sangat menurun, sehingga terjadi beda yang
lebih besar antara tegangan lapisan atas (1) dengan
tegangan lapis bawah (2). Pada tegangan 15.000hPa
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ini mulai terjadi simpangan hasil pengukuran
dibanding panci tekan (Gambar 2). Perbedaan ini
timbul akibat beda penurunan kecepatan aliran karena
peningkatan tegangan air dalam tanah (Plagge, 1991;
Hartge dan Horn, 1993). Dari hasil tersebut, rerata
geometri menunjukkan nilai yang lebih representatif
sebagai pewakil nilai tegangan air tanah dengan
pengukuran dua atau lebih sensor yang diletakkan
vertikal.
Analisis Presisi Sensor
Analisis presisi sensor higrometer dilakukan
dengan membandingkan hasil pengukuran kadar air
volumetris (v) oleh sensor terhadap hasil pengukuran
gravimetris timbangan digital (Gambar 5). Nilai
tegangan air diperoleh dari rerata geometri hasil
pengukuran kedua tensiometer atas dan bawah.
Gambar 5 menunjukkan simpangan kadar air
higrometer yang lebih tinggi antara 0,03-0,05cm3.cm-
3 dibanding kadar air timbangan (gravimetri) pada
wilayah pori meso (tegangan 60-15.000 hPa). Hal ini
karena sensor higrometer mengukur kadar air hanya
pada bagian tengah contoh tanah, sedang timbangan
menentukan kadar air dari seluruh contoh. Perbedaan
hasil pengukuran akan muncul selama kadar air dalam
tanah tidak terdistribusi merata secara vertikal.
Permasalahan serupa juga dialami peneliti lain
(Plagge, 1991) yang mengatasi ketidakseragaman
distribusi air dalam kolom vertikal dengan
Gambar 5. Kurva retensi dari sensor higrometer dan gravimetric.
pemasangan 3 sensor kadar air di dalam contoh tanah
menggunakan sensor mini-TDR. Dalam kasus
higrometer, metode pemasangan 3 sensor ini tidak
praktis diaplikasikan untuk karena harus menambah
tinggi sample. Penambahan t inggi sample
menyebabkan waktu pengukuran menjadi lebih lama
sehingga mengurangi kepraktisan pengukuran.
Root Mean Square Error (RMSE) hasil peng-
ukuran berkisar antara 0,023-0,047 dengan nilai
terbesar pada sampel Typic hapludalf. Kisaran nilai
MRMSE untuk seluruh pengukuran antara 7-12%.
Hasil ini tidak berbeda jauh dengan hasil penelitian
Fares et al. (2004) yang menggunakan kapasitan
pabrikasi dengan tensiometer keramik standar (Tabel
2).
Hasil analisis keragaman menunjukkan masih
perlu dilakukannya perbaikan kualitas alat agar
MRMSE seluruh hasil pengukuran selalu berada di
bawah 10%. Penyimpangan terjadi utamanya pada
kadar air tanah tinggi (Gambar 2). Pengurangan
sumber kesalahan dapat dilakukan dengan perbaikan
kalibrasi sensor kapasitan ataupun gipsblock terutama
pada tegangan di atas 10.000hPa.
Dalam pembuatan peralatan ukur atau sensor
diperlukan ketepatan (accuration) dan kejituan
(precision), selain juga diharapkan memenuhi kriteria
ketahanan (robust). Ketahanan gipsblock mengukur
tergantung dari material yang dipergunakan dan sifat
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gipsblock mengalami keretakan (kerusakan
permanen) pada tegangan sekitar 106-107hPa, sedang
kapasitan pada tegangan 106hPa. Pada tingkatan ini
pengukuran tidak dapat dilanjutkan, dan sensor tidak
dapat dipergunakan lagi.
Untuk tanah-tanah yang bersifat vertic
(mengembang-mengerut) yang kuat, nilai ketahanan
ini dapat berada dibawah angka tersebut. Pada
kapasitan kerusakan terjadi dengan mengelupasnya
isolator keping logam akibat gaya adhesi dengan
matriks tanah. Hal ini menyebabkan terjadinya
kebocoran sistem kapasitan yang merusak standarisasi
sensor. Perlu ditemukan konstruksi yang tepat untuk
meningkatkan kekuatan fisik sensor kadar air
kapasitan dengan mencoba mencari pengganti resin
sebagai mantel keping kapasitan.
KESIMPULAN
Hasil penelitian ini menunjukkan uji sensor
terhadap kurva retensi air tanah menghasilkan unjuk
kerja yang baik. Hasil uji terhadap tanah dengan kelas
tekstur lempung (loam) dengan 2 sensor tensiometer
pada bagian atas dan bawah sample tanah
menunjukkan kemampuan sensor yang baik dalam
mengukur fenomena ketidakseragaman kadar air
dalam contoh tanah pada gerak air vertikal. Perbedaan
nilai tegangan semakin jelas ketika gerakan air
didominasi oleh pori mikro pada tegangan di atas
15.000hPa.
Uji simpangan nilai kadar air sensor higrometer
yang dilakukan terhadap teknik gravimetri
menunjukkan nilai simpangan yang rendah pada
tegangan kecil.  Simpangan semakin meningkat
dengan menurunnya kadar air tanah di bawah 0,300
cm3 cm-3. Teknik tensiohigrometri menentukan kurva
retensi air tanah dalam penelitian ini menunjukkan
konsistensi hasil yang baik untuk sebagian besar
sampel penelitian.  Simpangan mulai terjadi pada kadar
air di bawah 0,300 cm3 cm-3 atau tegangan di atas
15.000hPa. Dengan perbaikan kualitas fisik sensor
dan standarisasi, teknik pengukuran ini dapat
dikembangkan untuk pengukuran tanah-tanah tropika
yang di musim kemarau pada umumnya mempunyai
tegangan di atas 10.000hPa. Pemanfaatan resistensi
dan kapasitansi dalam penentuan kurva retensi air
tanah di laboratorium potensial untuk dikembangkan
menjadi peralatan lapangan.
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